
 مشخصات دستگاه اتوانالایزر

 تست در ساعت 052حداکثر تست خوانش  -1

 مصرف آب کمتر از دو لیتر -0

 FDAدارای تاییدیه  -3

 باشد سیصد مرکزحداقل تعداد مراکز نصب شده  -4

 داراری کووت های دائمی -5

 بن ماری خشک -6

 میکرو باشد 182حداقل حجم مورد نیاز واکنش در کووت  -7

 برنامه  522قابلیت ذخیره بیش از  -8

 جایگاه باشد 72تعداد مکان ها ی قابل خوانش بالای  -9

 نوع پروبها از جنس فولاد با مقاومت بالا باشد -12

 نوع سنسور مگنتیک باشد -11

 میکرولیتر با دقت یک صدم میکرولیتر باشد 8/1حداقل حجم پیپت نمونه  -10

 بیمار داشته  باشد 322222قابلیت ذخیره سازی  -13

 نباشد   Touch screenتیور مان -14

 تاییدیه آزمایشگاه رفرانس ایران را داشته باشد -15

 سیستم شست و شوی پروب های داخلی و خارجی را داشته باشد. -16

 


