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.در صورت دارا نبودن حداقل الزامات عدم ارائه مستندات درخواستی ویا اثبات خلاف ادعای عنوان شده خریدار مختار به حذف شرکت کننده در استعلام  می باشد.عبارت الزام  درجدول فوق به معنای الزام داشتن مشخصه فنی اعلامی می باشد و شرکت کننده در استعلام ملزم به ارائه آن است

. بدیهی است در صورت خالی بودن ردیف به منزله نداشتن قابلیت درخواستی است. در صورت نداشتن قابلیتی عبارت ندارد ذکر گردد. تکمیل کلیه ردیف ها در قسمت توضیحات شرکت کننده الزامیست. کلیه اظهارات می بایست با مدرک و مسندات مستدل اثبات گردد

.اظهارات شرکت به معنای تعهد شرکت مبنی بر تحویل موارد عنوان شده می باشد

.تکمیل ننمودن این پرسشنامه به معنای عدم شرکت در استعلام تلقی می گردد. دستگاه تحویلی باید دقیقا مطابق با مشخصات فنی اعلام شده باشد

.خواهد بود ( امتیاز50)داشتن همه الزامات به معنای داشتن حداقل امتیاز قبولی 

 محاسبه خواهد شد50امتیاز برتری نهایی کل از 

....مجموع امتیازات از 

سایر قابلیت ها 

سایر موارد


