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سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
مدیریت تدارکات کالا، دارو و تجهیزات پزشکی
	نام دقیق کالای مورد درخواست: اتوکلاو پلاسما بیمارستانی
	تعداد مورد نیاز: 1 دستگاه

	الزامات و مشخصات فنی مورد نیاز:

	1. فروشندگان باید به عنوان تولیدکننده (دارای پروانه ساخت جهت دستگاه فوق الذکر) در سامانه IMED ثبت شده باشند.
2. دستگاه اتوكلاو با ظرفیت 180 ليتر مورد نیاز است (ابعاد چمبر به صورت جداگانه اعلام گردد.)
3. روش استریلیزاسیون الزاما پلاسما با استفاده از هیدروژن پراکسید باشد. (تولید پلاسما در چمبر باشد)
4. دمای کاری دستگاه زیر 55 درجه سانتی گراد باشد.
5. قابلیت استریل وسایل دارای لومن با قطر 1 میلی متر و بیشتر (حتی با یک انتهای مسدود)
6. داراي دو درب اتوماتيك 
7. داراي پرينتر داخلي جهت ثبت و پرینت اطلاعات هر سیکل کاری
8. داراي يك عدد سبد استنلس استیل بارگيري ابزار
9. جنس چمبر، جکت و درب دستگاه از استيل ضد زنگ (STANLESS STEEL 316)
10. داراي صفحه نمایش با قابليت نمايش پارامترهاي فشار، دما و زمان سيكل و ...
11. داراي سنسور فشار جهت كنترل فشار داخل چمبر
12. داراي سنسور دمایی جهت قطع در شرایط افزایش بیش از حد دما
13. داراي برنامه هاي اصلي و استاندارد جهت انجام پروسه استريلزاسيون وسایل مختلف 
14. دارای برنامه های vacuum test جهت تست نشتي، service جهت عيب يابي و سرويس آسان
15. سازگار با انواع پک ها و کاغذهای تایوک استاندارد موجود در بازار کشور (تولید داخلی و یا نمونه وارداتی)
16. درج هزینه کارتریج به ازای هر سیکل کاری 
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	1. محل تحویل کالا: شهرستان کنگان (استان بوشهر)
2. حداکثر زمان تحویل کالا توسط فروشنده، 90 روز تقویمی پس از ارسال تاییدیه توسط خریدار می باشد.
3. هزینه حمل و نقل و بیمه تا محل تحویل بر عهده فروشنده است.
4. فروشنده موظف است فاکتور هزینه نصب، راه اندازی و آموزش دستگاه را به صورت جداگانه ارائه نماید.
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